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zystkich uczestnikow i zainteresowanych

Dotyczy. przetargu nieograniczonego 21/2019 Zakup i dostawa narzedzi chirurgicznych.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA.

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iz wplynely pytania do specyfikacji

istotnych warunkow zamoéwienia, na ktére udzielamy odpowiedzi.

Czes¢ 2 Pozycja 3.: Czy Zamawiajacy wyraza zgode na narzedzie najwyiszej jakosci, topatka 30x75mm ,
pozostate parametry bez zmian.

Odp. Nie, nie dopusci. Zamawiajgcy w ogolnej charakterystyce przedmiotu zamdwienia zawart zapis, iz
sprzet pakietu Nr 2 musi by$ kompatybilny z posiadanym przez zamawiajgcego instrumentarium.
Wobec czego w p. 11 wymogow do pakietu nie przewidziat tolerancji dtugosci narzedzi .

Czesc 2 Pozycja 4.: Czy Zamawiajgcy wyraza zgode na narzedzie najwyiszej jakosci, topatka 31x80mmmm ,
pozostate parametry bez zmian.

Odp. Jak wyzej.

Czg$c¢ 2 Pozycja 5.: Czy Zamawiajgcy wyraza zgode na narzedzie najwyizszej jakosci, fopatka 32x85mm,
pozostate parametry bez zmian.

Odp. Jak wyzej.

Czgs$¢ 2 Pozycja 6.: Czy Zamawiajacy wyraza zgode na narzedzie najwyiszej jakosci, fopatka 34x105mm,
pozostate parametry bez zmian.

Odp. Jak wyzej.

Czg$¢ 2 Pozycja 7.: Czy Zamawiajacy wyraza zgode na narzedzie najwyiszej jakosci, szpatutka 32x75, pozostate
parametry bez zmian.

Odp. Jak wyzej.

Czgé¢ 2 Pozycja 8.: Czy Zamawiajacy wyraza zgode na narzedzie najwyiszej jakosci, szpatutka 34x83 , pozostate
parametry bez zmian.

Odp. Jak wyzej.

Czgs¢ 2 Pozycja 9.. Czy Zamawiajacy wyraza zgode na narzedzie najwyiszej jakosci, szpatutka 38x100,
pozostate parametry bez zmian.

Odp. Jak wyiej.



* Czesc 3 Pozycja 3.: Czy Zamawiajacy wyraza zgode na narzedzie najwyiszej jakosci, nozyczki df.140mm lub
150mm, pozostate parametry bez zmian.
Odp. Nie, nie dopusci. Zamawiajacy w p. 2 wymogow do pakietu nie przewidziat tolerancji dtugosci
narzgdzi z powodu kompatybilnosci z posiadanym instrumentarium.

* Czes¢ 3 Pozycja 4.: Czy Zamawiajacy wyraza zgodg na narzedzie najwyiszej jakosci, peseta dt. 110mm,
pozostate parametry bez zmian.
Odp. Nie, nie dopusci. Zamawiajgcy w p. 2 wymogow do pakietu nie przewidziat tolerancji dtugosci
narzedzi z powodu kompatybilnosci z posiadanym instrumentarium.

® (Czes¢ 3 Pozycja 5.: Czy Za mawiajacy wyraza zgode na narzedzie najwyzszej jakosci, peseta dt. 110mm
Odp. Nie, nie dopusci. Zamawiajacy w p. 2 wymogéw do pakietu nie przewidziat tolerancji dtugosci

narzedzi z powodu kompatybilnosci z posiadanym instrumentarium.

PYTANIE 1 DOTYCZY PAKIETU NR 3 POZ.1

Czy Zamawiajacy dopusci Nozyczki chirurgiczne typu Mayo zagigte, o dtugosci 145 mm,
pozostale parametry bez zmian?

Odp. Nie. nie dopusci. Zamawiajgcy w p. 2 wymogow do pakietu nie przewidziat tolerancji

diugosci narzedzi z powodu kompatybilnosci z posiadanym instrumentarium.

Pakiet Nr 3

Lp.4 Prosimy o dopuszczenie pesety o dt. 115 lub 130 mm.
Odp. Zamawiajgcy w poz. 4 wymaga pesety dt. 115 mm.

Pozostate warunki SIWZ bez zmian.

Z powazaniem,

mgr inz. Magdalena Kraszewska

Zastepca Dyrektora ds. ekonomicznych



