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Wg rozdzielnik:

do wszystkich uczestnikéw i zainteresowanych

Dotyczy: przetargu nieograniczonego - ZAKUP | DOSTAWA SPRZETU MEDYCZNEGO NIESTERYLNEGO.
[350/55/2019]

ODPOWIEDZI NA PYTANIA + ZMIANA TERMINOW

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iz wptynety zapytania do SIWZ na ktére
udzielamy odpowiedzi:

Pakiet nr 1, pozycja 1

Czy Zamawiajacy dopusci maske typu IIR?

Odp. Tak, dopusci.

Pakiet nr 1, pozycja 1-3

Czy Zamawiajgcy odstapi od wymagan normy EN 140017

Odp. Nie, zamawiajacy nie odstapi od wymagan normy EN 14001, ale dopusci norme rownowazng. Sam

posiada certyfikat w/w normy.

Pakiet nr 1, pozycja 2

Czy Zamawiajacy dopusci maske z 3 warstw widkniny polipropylenowej?
Odp. Nie, nie dopusci. Takg maske zamawiajacy dopuszcza w poz. 1.
Pakiet nr 1, pozycja 2

Czy Zamawiajacy dopusci maske typu lIR?

Odp. Tak, dopusci.

Pakiet nr 1, pozycja 2

Kierownik Dyin
Zamowier Py iczny




Czy Zamawiajacy dopusci maske wyposazong w pasek pokryty polipropylenem zapobiegajgcy parowaniu

okularéw w miejsce pianki?

Odp. Nie, nie dopusci. Zamawiajacy wymaga maski z piankg zapobiegajaca parowaniu.
Pakiet nr 1, pozycja 1-3

Czy Zamawiajgcy odstapi od zewngtrznego oznaczenia maski dodatkowym oznaczeniem graficznym gdyz

konstrukcja masek pozwala na bezproblemowe odréznienie wewnetrznej i zewnetrznej strony maski?

Odp. Nie, nie odstapi. Zamawiajacy wymaga czytelnego oznaczenia strony zewngtrznej maski, tak, aby
uzytkownik nie miat watpliwosci, W jaki sposob nalezy zatozy¢ maske, dla bezpieczeristwa uzytkownika

jak i pacjenta.
Pakiet nr 1, pozycja 3

Czy Zamawiajacy dopusci maske o odpornosci na spryskanie powyzej 120mmHg?
Odp. Tak, dopusci.

Pakiet nr 5

Czy Zamawiajacy dopusci niesterylny worek do lewatywy, z drenem o dtugosci 115cm, z jednym

otworem do zawieszenia, pa kowany zbiorczo a’100 szt. w opakowaniu ka rtonowym?
Odp. Nie, nie dopusci. Zamawiajgcy wymaga worka WE opisu w specyfikacji.

Pakiet nr 5

Czy Zamawiajacy dopusci sterylny worek do lewatywy o pojemnoéci 1750ml, z drenem 150cm bez

fabrycznie naniesionego zelu?

Odp. Nie, nie dopusci. Zamawiajacy wymaga worka Wg opisu w specyfikacji.




Zadanie 1, pozycja 1

Prosimy o wyjasnienie, co Zamawiajacy ma na mysli wymagajac maski dwukolorowej a jednoczesnie
niezawierajacej barwnikow.

Odp. Zamawiajagcy omytkowo pofaczyt dwa wiersze. Parametr winien brzmie¢ »Niezawierajgca
barwnikow od strony skéry — biata ”.

1.

Parametry Wymagane Oferowane*
llosé 100 000 szt.
Maska chirurgiczna do przedtuzonych procedur wykonana z min. trzech warstw widknin TAK
Dwukolorowa (kolor dowolny) od strony zewnetrznej TAK
Niezawierajgca barwnikow od strony skary - biafa TAK
Wyposazona w sztywnik zapewniajacy fatwe dopasowanie sie maski do ksztattu twarzy TAK
Wigzana na troki TAK
Przeznaczona dla uzytkownikéw o wratliwej skorze, niepowodujaca uczulen TAK
Skutecznost filtracji bakteryjnej minimum 99,7%. TAK

Maska typu Il zgodnie z EN 14683. TAK
Wyraine oznakowanie zewnetrznej strony maski dodatkowym oznaczeniem graficznym TAK
Pakowana w kartoniki z oznaczeniem typu, rodzaju maski i spetnianej normy, zgodny z EN 13485 i EN TAK

14001, potwierdzone certyfikatem.

PYTANIE 1 - pakiet 5:

Czy Zamawiajacy dopusci, jako rownowazny, zestaw do lewatywy sterylny,
folia/folia z workiem o pojemnosci 1750 ml,

pakowany pojedynczo
zakoriczony drenem z otworem centralnym oraz jednym

otworem bocznym, z fabrycznie naniesionym zelem nawilzajgcym na drenie, dren o dtugosci 120 cm,
otwor umozliwiajacy zawieszenie worka na stojaku z instrukcjg na opakowaniu w jezyku polskim.
Dodatkowo zestaw wyposazony jest w podktad, pare rekawiczek oraz mydto w plynie. Opisany zestaw

jest wystarczajgcy do przeprowadzenia skutecznej i

przeznaczeniem.

bezpiecznej procedury medycznej, zgodnie z




Nalezy réwniez zaznaczy¢, ze zgodnie art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp Zamawiajacy jest obowigzany dopusci¢
rozwigzania réwnowaine lub lepsze z opisywanym. Nadto dopuszczenie ww. pozwoli ztozy¢
konkurencyjne oferty, na czym Zamawiajgcemu, jako dysponentowi $rodkéw publicznych powinno
zalezec.

W razie odmowy, zgdamy wyjasnienia merytorycznych i uzytkowych argumentdw, przemawiajgcych za

stanowiskiem Zamawiajacego.

Odp. Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE 2:

Czy Zamawiajacy uzna za spetniony wymaég art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jesli wykonawca, ktéry nie
nalezy do zadnej grupy kapitatowej, przedstawi stosowne oéwiadczenie wraz z ofertg ?

Odp. TAK.

ZMIANA TERMINOW
Termin sktadania ofert do dnia 24.06.2019 do godz 9.00

Termin otwarcia ofert w dniu 24.06.2019 o godz. 10.00

Zpowazaniem,
~——Z-ca DyrekK
ds. eksploatacyjn

o
in2. Malgorzata Kolodztjf-&rra

Opracowat: Dziat zamoéwien publicznych i zaopatrzenia, Katarzyna Witkowska tel. 61/ 88 50 643 fax ...698 zaopatrzenie@weco.pl



