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Do zainteresowa nych
udziatem w przetargu

dotyczy przetargu nieograniczonego nr 23/2020 na ustugi serwisowe dla skanera PET/CT Gemini 16TF
(Philips) z Wyposazeniem dodatkowym oraz aktualizacjg systemow opisowych.

przetargu:
Pytanie 1: Dotyczy p. Iv Termin wykonania zamowienia

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na wydtuzenie terminu realizacji umowy w zakresie aktualizacji
systemow opisowych do 90 dni od daty podpisania umowy?

Pytanie 2: Dotyczy zat. nr 6 do SIwz Opis przedmiotu umowy

Czy w opisie przedmioty Zamowienia zat. nr 6 do SIWZ w czesci 1.B Zamawiajacy nie zamiedcit
omytkowo pozycji: Przeglad serwera aplikacyjnego 1SP8 wraz ze stacjami diagnostycznymi oraz
Przeglqd systemu PACS Sectra?

Wymienione elementy nje Wwystepujg w czesci 1A wigc mamy prosbe o Potwierdzenie, ze zaméwienie
nie obejmuje w.w. wyposazenia.
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Zatacznik nr 6 do siwz
Zatgcznik nr 1 do umowy 23/2020

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:
————£=DMIOTU ZAMOWIENIA:

Czesé il
Specyfikacja warunkoéw Przetargowych na Pogwarancyijny serwis
skanera PET/C Gemini 16TF Philips z dodatkowym Wyposazeniem oraz aktualizacje
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Czesé | A.
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Skaner PET/CTGemini 16 TF Utrzymanie aparatury w stanie ; !
Philips o sn/7068 wraz z ' petnej sprawnosci technicznej: l J
dodatkowym Wyposazeniem = konserwacje i przeglady: 4 [
;' - biezgce naprawy wraz z |
'czesciami Zamiennymi; |
ﬁ-aktualizacja oprogramowania | |

‘Bramka EKG do skanera PET/CT ' Utrzymanie aparatury w stanie J
'petnej sprawnosci technicznej:
- konserwacje przeglady; } -
- biezace naprawy wraz 7 g‘

| Czesciami zamiennymi: | |
B o R e LS —ﬁ-%*‘ﬁaﬁ\#\w
Dyspenser Althea 'Utrzymanie aparatury w stanie !

‘petnej sprawnosci technicznej: ;
- konserwacje i przeglady; g‘ 4
- biezgce naprawy wraz z |

‘czesciami zamiennymi: f

T:Przeglqdy i naprawy oraz

| Drukarka Lexmark C532N

|Zapewnienie materiatow | 4
e R ﬂ;_eksploatacy;nych ;
' Serwer aplikacyjny MIM \Przeglad i naprawa [
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Czesé |. B

Przeglad skanera PET/CT Gemini 16TF
(Zatacznik nr 1, pozycja 1 + 4)

Wykonywana czynnogé

Czyszczenie napedu DAT

5 Sprawdzenie dziennika Loq ger Viewer

6 Sprawdzenie Peak Tube Potential Check, Beam Quality Check, Surview Mode (Scan
Accuracy, Image Quality, ang Planning Accuracy), Axial & Helical Uniformity & Water CT
Number Accuracy - Standard Heaq & Body Protocols, Axial Resolutions - Standarg, High
Resolution (HR), & Ultra-High Resolution (UHR) Modes, Axial Slice Widths, Head and

Call’bration;
7__|Kontrola Systemu odprowadzania plynéw
8 Sprawdzenie wszystkich UPSéw
9 Sprawdzenie 0znakowan s stemu
10 Sprawdzenie okablowania
11 Sprawdzenie s stemu Slipring
12 Sprawdzenie panelu kontrolnego Gant
13 Sprawdzenie gtéwnego paska Napedowego
14 |Cz SZcCzenie Signal & Power Brush Blocks
15 Czyszczenie PC Gabinet

Stét pacjenta
1 Czyszczenie Zewnetrznych obudow stotu
2 |Cx Szczenie | Smarowanie prowadnic
3 Sprawdzenie wiatrakéw stofy,
4 Sprawdzenie Sruby gére; palet
5 Sprawdzenie petli Estop
6
7
8

Sprawdzenie paska napedowego gérmei palet

Sprawdzenie paska Napedowego dolne; palet

Sprawdzenie Table Translate Controller
9 Sprawdzenie Table Height Controller
10 | Smarowanie stotu (Upper & Lower Horizonta] Lead Screw, Upper & Lower Linear Rails)

Gantry Separation Unit

Sprawdzenie | Czyszczenie paska napedowego
Czyszczenie obudow
Czyszczenie Prowadnic liniowych
Smarowanie Bearing Blocks
Sprawdzenie | Smarowanie Slide Cover
Sprawdzenie Silnika,
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7 18 rawdzenie j ¢z SZczenie podnosnika
PET Gantry ]
S rawdzenie j skor Owanie ustawienia Zasilaczy (w Sokie napi cie i gant
Cz Szczenie filtrow Zasilacza w sokiego napj Cia
Czyszczenie Wiatrakow antr

Olo|No|olalolol
~
Q
=
©
o
D
Q

5 [T
W)
=
@
w
=g
=k
o
Q
.
g
O
e
o
=)

Kalibracja Distortion Remova|
10 Kalibracja Ener Correction Calibration
11 Kalibracja Blank Seans
12 | Kalibracia SUV Validation
13 | Kalibracia Normalization. GXL) oraz LOR Normalization
14 Kalibragja AutoQC
15 Kalibracijg Periodic QC
16 Kalibracja Alignment Calibration w POzycji otwartej | Zamknietej
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Przeglad D YsSpensera ALTHEA

Zalacznik nr 1, pozycja 4
LLp | Wykonywana ¢z nnosé
1| Wymiana filtréw
| 2 Sprawdzenie kompletnosgi i prawidtoweq
3 Sprawdzenie wyregu
fiolki

odniesieniy do dng




(4 | Sprawdzenie | wykonanie kofcowej regulacji czesci poruszajgcych sie mechanicznie i
czujnikow potozenia(dla poy cji krancowych

| 16 Sprawdzenie skroplin kondensaty s stemu pneumat cznego
J' 17 | Dostawa jednorazowych Zestawow do rozdozowywania radiofarmaceutykéw Zgodnych z

I Zaleceniami producenta — 500 zestawow rurek z igtami oraz 5000 strzykawek (cykliczne
dostawy na pro$be Zamawiajacego




