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Weg rozdzielnika
Do uczestnikow i zainteresowanych

Dotyczy: Dzierzawa _analizatora parametréw krytycznych wraz z dostawa odczynnikow.

350/113/2020

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iz wptynety pytania do specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia, na ktore udzielamy odpowiedzi:

Pytanie: Ad pkt 9 parametréw wymaganych:

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na analizator wyposazony w Inteligentny System Zarzadzania, Jakoscia
(iQM) a nie tradycyjne kalibratory i kontrolg, jako$ci? W systemie iQM kalibracja sensorow/elementow
pomiarowych dla poszczegdlnych parametrow jest ustawiona fabrycznie i zapisana elektronicznie w
czipie kazdej kasety odczynnikowo-sensorowej. iQM w sposob automatyczny, bez dodatkowych
kosztow przeprowadza kontrole za pomoca plynow kontrolnych PCS znajdujacych si¢ w kasecie
odczynnikowo-sensorowej. Automatyczna kontrola przeprowadzana jest, co najmniej po kazdym
oznaczeniu. iQM dodatkowo wykrywa powszechne bledy m.in. mikroskrzepy, pecherze powietrza,
substancje mogace wywotywa¢ interferencje jak rowniez w sposéb automatyczny bez udziatu Operatora
przeprowadza automatyczne czynnosci naprawcze oraz dokumentuje zardwno wykryte bledy jak i
przeprowadzone dziatania korygujgce. W takim systemie nie ma potrzeby przeprowadzania analizy
bledow dopuszczalnych dla poszczegdlnych parametrow jak rowniez przesylania i analizowania
wynikéw kontroli, jakosci. Wyniki kontroli, jakosci iQM prezentowane s3 za pomocg wykresu Delta
Chart bedacego odpowiednikiem wykresu Levey-Jenningsa.

Odpowiedz: Ad pkt. 9 Zamawiajacy podtrzymuje wymaog kontroli, jakosci opartej na wartosciach
nominalnych, z mozliwoscia obserwacji wartosci sredniej, odchylen standardowych i wyliczenia
btedow.

Obserwacja wartosci bedu catkowitego jest wymogiem akredytacyjnym stawianym przez jednostki
akredytujace np. Centrum Monitorowania, Jako$ci w Ochronie Zdrowia.

Pytanie: Ad. Pkt. 10 parametréw wymaganych:

Czy Zamawiajacy zrezygnuje z wymogu prezentacji wynikdw w postaci diagramoéw rownowagi
kwasowo-zasadowej na rzecz prezentacji wynikow w formie tabeli i mozliwosci sledzenia wynikow
pacjenta i oceny trendow?

Odpoviedz: Ad pkt. 10 Zamawiajacy podtrzymuje wymog prezentacji wynikow w postaci diagraméw
rownowagi kwasowo-zasadowej.  Przedstawienie wynikow w postaci diagramu jest cennym
narzedziem, ulatwiajagcym diagnostyke zaburzen réownowagi kwasowo-zasadowej oraz doskonatym
narzgdziem edukacyjnym.

Z powazaniem,
mgr inz. Magdalena K[Lg\l;;zewska
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