
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Poznań, dnia 31.08.2009. 
EZ/5016/1/ 2009 

 
 

Wg rozdzielnika do wszystkich zainteresowanych przetargiem 
nieograniczonym nr 89/2009 
 

Dotyczy: ZZaakkuupp  ii   ddoossttaawwaa  sspprr zzęęttuu  mmeeddyycczznneeggoo,,  sstteerr yyllnneeggoo,,  jj eeddnnoorr aazzoowweeggoo  uuŜŜyyttkkuu..  
 

 
 Wielkopolskie Centrum Onkologii informuje, iŜ koryguje treść odpowiedzi na pytania 
z dnia 28.08.2009 nr EZ/5016/2009. 
 
Było: 
Pytanie 18  
Pakiet VII  
1. Czy zamawiający rozumie przez czytelne oznaczenie znacznika głębokości znacznik wokół 
całej średnicy rurki ?  
Odpowiedź  
Zamawiający dopuszcza oznaczenie znacznika głębokości wokół całej średnicy rurki ale nie 
wymaga. Natomiast istotne jest aby podziałka centymetrowa znajdowała się w 2/3 od 
balonika, przed łącznikiem. 
Powinno być 
 
Pytanie 18  
Pakiet VII  
1. Czy zamawiający rozumie przez czytelne oznaczenie znacznika głębokości znacznik wokół 
całej średnicy rurki ?  
Odpowiedź  
Zamawiający dopuszcza oznaczenie znacznika głębokości wokół całej średnicy rurki ale nie 
wymaga. Natomiast istotne jest aby podziałka centymetrowa znajdowała się w 2/3 od 
balonika, przed łącznikiem. 
Zamawiający Ŝąda do czasu otwarcia ofert dostarczenia próbek- po 1 sztuce z kaŜdego 
rozmiaru. 
 
 
 
 
Z powaŜaniem, 
z-ca dyrektora ds. ekonomiczno- eksploatacyjnych 
 
 
inŜ. Małgorzata Kołodziej- Sarna 


