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Poznań, dn. 09.08.2010 r 

 

EZ/ 5473/2010 

 

 

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o zamówienie publiczne. 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr  92/2010 na zaakkuupp  ii  ddoossttaawwęę  sspprrzzęęttuu    jjeeddnnoorraazzoowweeggoo    uużżyyttkkuu      

ii  ooddcczzyynnnniikkóóww    llaabboorraattoorryyjjnnyycchh  oorraazz  ppiinncceettyy  ddoo  zzaattaappiiaanniiaa  ddllaa  ZZaakkłłaadduu    PPaattoollooggiiii    NNoowwoottwwoorróóww..  

 

 

 

Wielkopolskie Centrum Onkologii, informuje że wpłynęły kolejne   pytania  do specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia do wymienionego w tytule przetargu, o treści: 

 

Pytanie 1 

Pakiet 2 

Proszę o podanie jednostki miary w pozycji nr 11 – „Kwas azotowy cz.d.a” 

Odpowiedź:  Jednostką miary jest 1 litr  

 

 

Pozostałe pytania 

Pytanie 2  

Pakiet Nr 1, poz. 5 Pojemniki na materiały w formalinie: 

Poz. 5.1.  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pojemnik PP o poj.60 ml zamykany nakrętką, o wymiarach 

wys.60mm ø 40mm. 

Poz. 5.2.  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pojemnik PP/HDPE o poj.250 ml zamykany nakrętką, o wymiarach 

wys.90mm ø 58mm. 

Poz. 5.3.  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pojemnik PP/HDPE o poj.500 ml zamykany nakrętką, o wymiarach 

wys.110mm ø 85mm. 

Poz. 5.4.  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pojemnik PP/HDPE o poj.1000 ml zamykany nakrętką, o 

wymiarach wys.132mm ø 110mm. 

Poz. 5.6.  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wiadro do wielorazowego użycia, z białego PP z pokrywą z 

uchwytem o poj.5 l i wymiarach wys.145mm, śr. dolna 227mm, śr. górna 267mm. 

Poz. 5.7.  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wiadro do wielorazowego użycia, z białego PP z pokrywą z 

uchwytem o poj.10 l i wymiarach wys.258mm, śr. dolna 232mm, śr. górna 267mm. 
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Poz. 5.8.  

Czy Zamawiający podczas przygotowywania SIWZ nie popełnił błędu, ponieważ standardowy rozmiar  

szkiełka podstawowego wynosi 26x76x1mm. Możemy zaproponować szkiełka o rozmiarach zapisanych 

w SIWZ tzn. 25x76x1 mm ale cena takiej pozycji wrośnie czterokrotnie oraz spadnie konkurencyjność 

całego pakietu. 

 

Pytanie 3 
 

Pakiet nr 1 pozycja 2.2 

Czy Zamawiający dopuści lejki o średnicy 12 cm i długości 5,5 cm? 

 

Pakiet 1 pozycja 2.4 

Czy Zamawiający dopuści pipety Pasteura z PE o poj. 3 ml (podziałka 0,5 ml)? 

 

Pakiet nr 1 pozycja 2.6 

Czy Zamawiający dopuści probówki o pojemności 1,5 ml z dnem stożkowym i kołnierzem umożliwiającym 

postawienie probówki w pionie? 

 

Pakiet nr 1 pozycja 2.6 

Czy Zamawiający dopuści probówki o pojemności 2 ml z podziałką do 1,25 ml, z dnem stożkowym i 

kołnierzem umożliwiającym postawienie probówki w pionie? 

 

Pakiet nr 1 pozycja 5.2 

Czy Zamawiający dopuści pojemniki HDPE o poj. 250 ml i wymiarach: wys: 94 mm, śr. 69 mm? 

 

Pakiet nr 1 pozycja 5.3 

Czy Zamawiający dopuści pojemniki HDPE o poj. 500 ml i wymiarach: wys: 107 mm, śr. 86 mm? 

 

 

Zamawiający informuje, że w związku z koniecznością przygotowania  odpowiedzi na pytania 2 i 

3 przez użytkownika sprzętu (nieobecność spowodowana urlopem), przesuwa się termin składania i 

otwarcia ofert z dnia 12.08.2010r   na dzień 20.08.2010 – przy czym składanie ofert do godz. 10.00 i 

otwarcie ofert – o godz. 11.00. 

 

Z poważaniem  

 

Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych 

 

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna                           

 


