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Wg rozdzielnika  

do wszystkich zainteresowanych postępowaniem o zamówienie publiczne 

 

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego   -   Zakup i dostawa sprzętu medycznego 

jednorazowego uŜytku sterylnego. [350/2/2013] 

 

KOREKTA SIWZ 

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż w specyfikacji dokonuje się  n/w 

zmian: 

Jest :  

PAKIET NR 2      

Poz. 2. Wkłady jednorazowe do kontrastu.    

3.000 szt.  

Zestaw do systemu Medrat Stellant CT. Wkład jednorazowy o pojemności 200 ml, złącze 

szybkiego napełniania oraz złącze niskiego ciśnienia z trójnikiem. Zestaw jednorazowy, 

sterylny. Na każdym pojedynczym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Instrukcja 

stosowania w języku polskim. Okres ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy. 
 

Winno być 

2. Wkłady jednorazowe do kontrastu. 

3.000 szt.  

Wkład wysokociśnieniowy o pojemności 115 ml. Kompatybilny z automatycznymi 

wstrzykiwaczami kontrastu Medrad Solaris MRI . 

Skład: 1 wkład o pojemności 65 ml, 1 wkład o pojemności 115 ml, 1 złącze niskociśnieniowe z 

trójnikiem o długość 250 cm, 2 ostrza/kolce typu „Spike”. 

Jednorazowe, sterylne. Na każdym pojedynczym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. 

Instrukcja stosowania w języku polskim. Okres ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy. 

 

 

Skreśla się słowa    !!!!! ze srebrem 

Jest:  

Pakiet 16. 

2. Dren spiralny, okrągły :  !!!!! ze srebrem. 

z metalowym trokarem - 600 szt.  

Dren wykonany z czystego biokompatybilnego silikonu posiadający oznaczenia 

głębokości. Część drenu widoczna w RTG wykonana z białego silikonu, rowkowanego – 

drenaż na zasadzie kapilary. Druga część wykonana z przezroczystego silikonu, do 

którego można podłączyć zamknięty system do drenażu grawitacyjnego lub z aktywnym 

ssaniem; z oznaczeniem głębokości. Sterylny, pakowany podwójnie. Na każdym 

opakowaniu nadruk numeru serii i daty ważności. Opis w języku polskim Okres ważności 

min. 12 miesięcy od daty dostawy. 



 

 

Winno być 

2. Dren spiralny, okrągły :   

z metalowym trokarem - 600 szt.  

Dren wykonany z czystego biokompatybilnego silikonu posiadający oznaczenia 

głębokości. Część drenu widoczna w RTG wykonana z białego silikonu, rowkowanego – 

drenaż na zasadzie kapilary. Druga część wykonana z przezroczystego silikonu, do 

którego można podłączyć zamknięty system do drenażu grawitacyjnego lub z aktywnym 

ssaniem; z oznaczeniem głębokości. Sterylny, pakowany podwójnie. Na każdym 

opakowaniu nadruk numeru serii i daty ważności. Opis w języku polskim Okres ważności 

min. 12 miesięcy od daty dostawy. 

 

 

Odpowiedzi na pytania. 

 

Pytanie pakiet 2 poz 2. 

Czy zamawiajacy wymaga zestawu do systemu Medrad Stellant CT z rurką do napełniania czy z 

kolcem spike? 

 

Odpowiedź: zamawiający wymaga w zestawie 2 ostrza/kolce typu „spike”. 

 
Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na  zaoferowanie pasków, pakowane po 50 szt. w opakowaniu 
zbiorczym 
Odpowiedź: Tak, zamawiający wyraża zgodę 

 

 

 

Z poważaniem,  

z-ca Dyr. ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych  

 

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna 

 


